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Ziekenhuissticker: 

Instructies voor de patient: 

Datum van verwijdering hechting:

Datum van katheterplaatsing: 

Vestiging thuiszorg:

Telefoonnummer:

Contactpersoon:

Ziekenhuisafdeling:

Telefoonnummer:

Contactpersoon:

Huisarts:

Telefoonnummer:

Contactgegevens
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De verbandset bevat een drainagepot of -zak, een blauwe verpakking en een afvalzak.

De blauwe verpakking bevat alles wat u nodig heeft voor de procedure.

Drainagezak

Blauwe 
verpakking

Wat zit er in de Rocket verbandset en drainage kit?

Witte  
klem

DRAINAGEPOT DRAINAGEZAK

Toegangstipbescherming

Doorstroom  
controle ventiel

Blauwe  
vacuümindicator Toegangstipbescherming

Drainage  
pot
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Wanneer u het pakket opent vindt u het volgende:

Wat zit er in de Rocket verbandset en kit?

Schuifklem

Schuimverband  
met inkeping

Nieuwe  
ventieldop 

Transparant  
verband 

Handschoenen 

Alcoholdoekjes

Gaasjes
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De Rocket peritoneale verblijfskatheter of IPC is een zachte drain die uw arts heeft 
aanbevolen voor het verwijderen van vocht uit uw buik. Dit vocht is een van de 
oorzaken van uw toenemende symptomen, zoals uw opgezwollen buik of ongemak / 
pijn.

Deze drain zorgt ervoor dat, wanneer zich vocht ophoopt in uw buik en u ongemak 
ondervindt, het vocht snel en eenvoudig kan worden verwijderd met behulp van een 
afvoerzak door uzelf, uw verzorger of uw wijkverpleegkundige.

Voordat u naar huis gaat, zal een verpleegkundige u leren hoe u een zak kunt 
aansluiten op de drain in uw buik zodat u het vocht kunt verwijderen. Uw arts zal u 
vertellen hoe vaak u dit moet doen.

Nadat het vocht is verwijderd, wordt de pot of zak losgekoppeld. De pot of zak 
wordt afgevoerd. Uw wijkverpleegkundige zal u de betreffende instructie geven.

De katheter is bedekt met een schoon, plat verband zodat die niet zichtbaar is onder 
uw kleding.

Dit betekent dat deze behandeling geen invloed mag hebben op uw normale 
activiteiten wanneer de incisies zijn genezen. Als de katheter goed bedekt is, kunt u 
ook normaal douchen en baden.

Een wijkverpleegkundige zal contact opnemen voor advies over de drainagesets. 
Indien nodig zal uw wijkverpleegkundige ook het vocht voor u aftappen.

Dit boekje bevat informatie over het aansluiten van uw katheter op de drainagezak 
of -pot en het afvoeren van het vocht. Er is ook een tabel waarin u de afgetapte 
hoeveelheden kunt noteren. 

Wat is een Rocket peritoneale katheter?

Als u rond uw katheter iets ongewoons opmerkt zoals roodheid,  
een zwelling of vocht, voltooi de procedure, bedek de wond met  
een verband en neem contact op met uw arts of verpleegkundige.
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Alvorens u begint

1. U heeft een schone, opgeruimde tafel of werkbank nodig.

2. Open uw Rocket IPC drainage set met: 1x drainage zak 
of pot en het blauwe pakket.

3. Was uw handen eerst gedurende 1 minuut met 
warm zeepsop.

4. Open de blauwe verpakking. 

5. Leg de afvalzak naast de steriele werkplek zodat het afval er gemakkelijk in kan.

6. Leg de blauwe verpakking op de schone opgeruimde werkplek met het tape naar 
boven gericht.

7. Verwijder het verband rondom uw katheter. Als u rond uw katheter iets 
ongewoons opmerkt zoals roodheid, een zwelling of vocht, voltooi de drainage, 
bedek de wond met een verband en neem vervolgens contact op met uw arts  
of verpleegkundige. Doe het verband in de afvalzak.

8. Was uw handen opnieuw gedurende 1 minuut met warm zeepsop.

Belangrijk!

• U moet een training hebben gehad over de juiste drainage procedure. Zo niet, neem  
dan contact op met uw dokter of verpleegkundige. Wij hebben dit stappenplan  
gemaakt als geheugensteun dat duidelijk en gemakkelijk te volgen is.

• Volg het advies van uw dokter op.

Het gebruik van uw Rocket peritoneale katheter kit
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Voordat u begint - vervolg

9. Verwijder voorzichtig de tape van uw blauwe verpakking en vouw de verpakking 
open via de randen of de hoeken. Zorg ervoor dat de inhoud in het midden van 
de verpakking blijft.

10.  Verwijder de verpakking van uw drainage zak.

Het gebruik van uw Rocket peritoneale katheter kit

Belangrijk: Het is belangrijk dat de bescherming van de toegangstip 
op zijn plaats blijft. Als de beschermhuls op de verpakking is gevallen, 
moet u ervoor zorgen dat u de tip niet aanraakt met uw blote handen 
of niet-steriele voorwerpen.

Belangrijk: Dit blauwe doek is uw steriele werkveld. De items in deze 
verpakking zijn steriel en blijven steriel tenzij die in contact komen 
met blote handen of andere niet-steriele voorwerpen.
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Bescherming Toegangstip

11. Plaats de zak of pot op de rand van het blauwe doek. Leg de toegangstip naast 
de rest van uw steriele voorwerpen.

12. Nu moet u de handschoenen aandoen. Het is belangrijk dat uw 
handschoenen steriel blijven. Pak daarom een handschoen bij de pols en plaats 
deze aan uw andere hand. Herhaal dit voor de andere handschoen. (Beide 
handschoenen passen aan beide handen).

13. Er zijn 4 alcoholdoekjes (in zakjes). Scheur deze open maar haal ze er niet uit. 
Plaats deze op het blauwe doek maar niet in de buurt van de rest van de items.

14. Maak de verpakking van de nieuwe ventieldop open en laat de dop voorzichtig in 
het midden van het blauwe doek vallen.

Het gebruik van uw Rocket peritoneale katheter kit

Belangrijk: Het is vooral belangrijk dat uw handschoenen steriel blijven.
Zorg er daarom voor dat de buitenkant van de handschoenen niet in aanraking  
komt met onsteriele voorwerpen, zoals uw kleding, huid of iets wat niet in de  
blauwe verpakking zit.
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Het koppelen van de zak aan uw katheter.

1. Verwijder de beschermhuls van de toegangstip van de drainagezak. Plaats de 
toegangstip terug op het blauwe doek.

Belangrijk: Houd de toegangstip uit de buurt van andere voorwerpen om 
besmetting te voorkomen. Waarschuwing: Probeer de katheter niet aan te  
sluiten op een andere drainagezak, -pot en -lijn. Gebruik ALLEEN het door  
Rocket Medical plc geleverde.

2. Verwijder het katheterdopje van uw katheter door dat 
voorzichtig tegen de klok in te draaien en er vervolgens  
aan te trekken. Gooi dit in de afvalzak.

3. Reinig met een nieuw alcoholdoekje voorzichtig langs de buitenkant van het 
katheterventiel. Doe het gebruikte alcoholdoekje in de afvalzak.

4. Pak de drainagelijn uit de zak en plaats de toegangstip voorzichtig in het ventiel.  
U voelt hierbij wat weerstand, hetgeen normaal is.

5. Vergrendel de twee samen door ze in lijn te brengen, zie afbeelding, en met de 
klok mee te draaien. U hoort een klik. 

Drainageprocedure met zak

Nu zal het vocht in de zak lopen. 
Leg de zak op de grond en laat met behulp van de zwaartekracht het 
vocht afvoeren. Ga niet lopen tijdens het aftappen. Wij raden u aan om te 
zitten of  
te liggen.
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Drainageprocedure met pot

Als de indicator  
is uitgezet, dan is  
de pot niet meer 
vacuüm.

De pot bevat een 
vacuüm wanneer 
deze aan u wordt 

geleverd. De blauwe 
indicator zou er zo 

uit moeten zien. Die 
geeft aan dat de pot 

een vacuüm heeft.

Belangrijk: Als het vacuüm in de pot verloren is gegaan en de indicator 
staat in uitgezette positie, gebruik deze pot dan niet maar pak  
een nieuwe.

Voorbereiding

1. Haal uw drainage pot uit de verpakking.

2. Verwijder de tape van de drain en plaats de pot op de rand van de blauwe 
verpakking. Verwijder de toegangstipbescherming en leg de tip op de verpakking 
naast de rest van uw steriele items.

3. De witte schuifklem aan de bovenkant van uw vacuümpot dient ervoor om te 
voorkomen dat het vacuüm in de pot verloren gaat. De pot bevat een vacuüm als 
deze aan u wordt geleverd.

      

Witte klemBescherming toegangstip

Belangrijk: Zorg dat de toegangstipbescherming op zijn plaats blijft. 
Als die in de verpakking is gevallen, zorg er dan voor dat u de tip niet 
aanraakt met uw blote handen of andere niet-steriele voorwerpen.



12 Bewaar dit informatieboekje. Toon het aan de thuiszorg tijdens een  
bezoek of aan de medische staf bij opname.

Voorbereiding - vervolg

4. Verwijder het katheterdopje door dit voorzichtig tegen de  
klok in te draaien en er vervolgens aan te trekken  
- gooi dit in de afvalzak.

5. Gebruik een nieuw alcoholdoekje om de buitenkant van het katheterventiel 
voorzichtig schoon te maken. Doe het gebruikte alcoholdoekje in de afvalzak. 

6. Pak de drainagelijn van de pot op en plaats de tip voorzichtig in het ventiel.  
U voelt wat weerstand, hetgeen normaal is.

7. Vergrendel de twee door ze in lijn te zetten, zie afbeelding, met de  
klok mee te draaien.

Draineren van vocht

1. Houd de pot vast en schuif de witte klem in de  
open positie. De pot is nu klaar voor gebruik.

2. De Rocket IPC drainage pot heeft een uniek 
doorstroom controle ventiel. Dit betekent dat u de 
stroomsnelheid van de drainage kunt regelen. Druk 
voorzichtig op de drukknop om het aftappen te 
starten. Als u weinig of geen ongemak ondervindt, 
verhoog dan de druk op 
de knop om een volledige 
doorstroom te krijgen. 
Om het ventiel volledig 
open te zetten, duwt u de 
schuif over de knop naar 
voren. 

Drainageprocedure met pot

5 6 7

SchuifDrukknop
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Belangrijk: Tijdens de drainageprocedure kan het vrij normaal zijn om wat 
ongemak te voelen. Als u erna meer pijn voelt, neem dan contact op met 
uw verpleegkundige of arts. Pijn kan een indicatie zijn voor een infectie.

Draineer per keer niet meer dan door uw arts of verpleegkundige is 
geadviseerd. Als u twijfelt, draineer dan niet meer dan 2000 ml vocht 
binnen 24 uur.

Als u het overtollige vocht moet aftappen, maar er komt geen vocht in de zak, 
neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige.

Gebruik geen scherpe voorwerpen in de buurt van de Rocket IPC katheter. Als u 
de katheter per ongeluk hebt doorgesneden of doorboord, doe dan het volgende:

a) Plaats uw vingers tussen uw lichaam en  
de snede. Knijp de katheter dicht.

b) Pak de kleine schuifklem en schuif deze 
over de katheter. Duw de katheter 
vervolgens in het smallere gedeelte van 
de klem. Hiermee wordt de katheter 
afgesloten en wordt voorkomen dat er 
lucht in komt of vocht ontsnapt.

c) Neem onmiddellijk contact op met 
de betreffende ziekenhuisafdeling 

Informatie drainageprocedure

Blauwe Schuifklem 
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1. Wanneer het vocht volledig in de pot / zak is gedraineerd, of als u te veel 
ongemak ervaart, dan pakt u de drainagelijn in de ene hand en het katheterventiel 
in de andere. Draai de drainagelijn tegen de klok in en trek de toegangstip 
langzaam uit het ventiel in een soepele beweging. Plaats de drainagelijn van de  
pot / zak naar beneden.

2. Gebruik een nieuw alcoholdoekje om de buitenkant van het ventiel voorzichtig 
schoon te maken.

3. Neem het nieuwe katheterventieldopje en draai deze met de klok mee totdat dit 
op zijn plaats klikt.

De drainageprocedure beïndigen

1

2 3
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1. Reinig de katheteruitgang rondom met een nieuw 
alcoholdoekje.

2. Plaats de schuimkatheterpad om de katheter.

3. Leg het transparante verband met nummer 1 naar u toe. 
Verwijder de beschermlaag.

4. Plaats ongeveer 3 gaasjes in het midden van het kleverige 
materiaal. Zorg voor voldoende ruimte rondom de gaasjes. 
Dit maakt het gemakkelijker voor u om het verband goed 
aan te brengen.

Een nieuw verband plaatsen.
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5. Wikkel de katheter voorzichtig op en plaats deze op 
het schuim.

6. Hier kunt u de handschoenen verwijderen. Plaats het 
verband met de plakkant naar beneden en bedek het 
vierkante schuim. Zorg ervoor dat het transparante 
verband aan alle kanten het schuimvierkant overlapt. 
Druk stevig aan.

7. Pak nu een van de beschermlagen met nummer 2 en 
verwijder die. Druk deze kant goed aan. Herhaal dit 
voor de andere kant.

8. Verwijder tenslotte de ene helft van de beschermlaag  
3 en strijk deze glad. Herhaal dit voor de andere kant.

9. Het doorzichtige verband is waterbestendig.  
Als het op de juiste manier wordt geplaatst, kunt u 
normaal wassen, douchen of baden. Zorg er echter  
voor dat er geen water op het gaas lekt want anders 
moet het verband vervangen worden.

10.  Plaats al het afval in de afvalzak. Knoop de zak  
dicht en voer deze af volgens de instructies van  
uw wijkverpleegkundigen.

Een nieuw verband plaatsen - continued
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Informatie voor de wijkverpleging

De IPC Rocket drain is een verblijfskatheter die is ontworpen om terugkerende 
ascites of vocht in uw borst te draineren. Deze verblijfsdrain wordt gebruikt om 
herhaalde ziekenhuisopnames te voorkomen en om de kwaliteit van leven van uw 
patiënt te verbeteren of te helpen handhaven.

De katheter heeft een eenrichtingsventiel dat, wanneer het wordt gebruikt, alleen 
vocht naar buiten zal laten en geen lucht naar binnen. Het is ontworpen voor 
patiënten om zelf te gebruiken. Af en toe hebben ze mogelijk enige of volledige hulp 
nodig om het systeem te gebruiken.

Vacuümpotten worden over het algemeen gebruikt om vocht uit de thorax af te 
tappen. Vacuümpotten of drainagezakken kunnen worden gebruikt om vocht uit de 
buik af te tappen. Dat hangt af van wat het beste werkt voor de patiënt. De drainage 
duurt meestal tussen de 5 en 15 minuten (let op – draineren met een zak kan tot 45 
minuten duren). Het Rocket IPC verbandpakket met pot / zak bevat alles wat u nodig 
heeft om een drainageprocedure uit te voeren. Tussen de drainages door bedekt een 
verband de katheter en kan de patiënt doorgaan met zijn gebruikelijke dagelijkse 
bezigheden.

Na ontslag uit het ziekenhuis heeft de patiënt mogelijkerwijs uw hulp nodig bij de 
drainageprocedure. Advies en ondersteuning zijn vereist.

Dit boekje bevat alle informatie die u nodig hebt voor het gebruik van de 
drainagesets en de zorg voor de katheter. Achterin dit boekje vindt u een 
drainagedagboek. Hierin kunnen de drainagehoeveelheden worden opgeschreven.

Als u meer informatie nodig heeft, neem dan contact op met de betreffende 
ziekenhuisafdeling.

Beschrijving Aantal Art. code

Rocket IPC Dressing Pack & Bag* 5 R54401

Rocket IPC Dressing Pack & Bottle 1000ml* 5 R54411

Rocket IPC Pre Evacuated Bottle 1000ml* 5 R54411-00-00

Rocket IPC Valve Cap 10 R54410-00-CP

Rocket IPC Drainage Line 10 R54410-00-DL

Rocket IPC Replacement Valve 1 R54410-00-VV

Schrijf de flessen in een veelvoud van 5 voor.
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Ontslag: Wat moet u nu doen?

1. Zorg ervoor dat de patiënt/wijkverpleegkundige training heeft gehad en vertrouwd 
is met het gebruik van de Rocket IPC-drain.

 Er staat een instructie over het gebruik van de IPC op www.rocketmedical.com. 
Klik op TRAININGSVIDEOS bovenin de hoofdpagina en kies dan CARING FOR 
YOUR ROCKET IPC PERITONEAL DRAINAGE. 

2. Zorg ervoor dat de patiënt voldoende drainage-sets op voorraad heeft en dat hij/zij 
contactinformatie heeft om tijdig nieuwe sets te bestellen.

 
Alle benodigdheden voor de drainage-procedure en het verbandmateriaal zitten in 
een enkele verpakking. Er kan gekozen worden uit 2 verschillende sets; een 2000ml 
zak of 1000ml pot.

 De productcode voor 2000ml is R54401 Rocket IPC Dressing Pack & Bag. 
De productcode voor 1000ml is R54411 Rocket IPC Dressing Pack & Bottle. 
De sets, die per 5 stuks verpakt zijn, kunt u via de ziekenhuisafdeling aanvragen. 
De levertijd is 3 à 5 werkdagen.

 De zakken en potten zijn voor éénmalig gebruik. De afgelopen vloeistof mag niet bij 
het huishoudelijke afval. Gebruikte zakken of potten dienen volgens het plaatselijke 
protocol voor het verwerken van verontreinigd afval worden afgevoerd.

3. Zorg ervoor dat de wijkverpleegkundige relevante instructies heeft ontvangen en 
over de contactgegevens van Rocket Medical plc beschikt wanneer advies of extra 
training nodig is. Als er verder medisch advies nodig is, neem dan contact op met de 
ontslagafdeling van de patiënt.

Voor verdere details en leveringen van de Rocket IPC Dressing Pack & Bottle  
sets, kunt u contact opnemen met de Klinisch Specialist op nummer  
+31 (0)6 15246990.

Uw patiënt heeft doorlopend nieuwe drainagesets nodig (met vacuüm 
potten of drainagezakken).
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Gebruik dit gedeelte om ook de kleur en consistentie van het gedraineerde  
vocht te noteren. Als er een monster is genomen, zorg ervoor dat de datum  
wordt genoteerd.

Drainagedagboek

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:
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Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Drainagedagboek
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Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Drainagedagboek
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Drainagedagboek

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:
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Drainagedagboek

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:



24 Bewaar dit informatieboekje. Toon het aan de thuiszorg tijdens een  
bezoek of aan de medische staf bij opname.

Drainagedagboek

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:
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Drainagedagboek

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:

Datum: Tijd: Volume: Totale volume:

Opmerkingen:
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bezoek of aan de medische staf bij opname.

1. Hoe lang zal de katheter in mijn buik blijven?
De katheter bevindt zich in uw onderbuik totdat u 2-4 weken minimale of geen vochtafvoer heeft.  
De tijdsduur varieert van patiënt tot patiënt, maar de katheter kan enkele maanden  
op zijn plaats blijven.

2. Wanneer worden de hechtingen verwijderd?
Uw verpleegkundige kan de onderste hechting na 5-7 dagen verwijderen en de bovenste na 12-14 
dagen of wanneer geheelde wonden in aanmerking komen om de hechtdraad te verwijderen.

3. Hoe vaak moet ik het vocht uit mijn buik laten lopen?
In eerste instantie wordt er meestal twee keer per week gedraineerd. Dit kan worden verhoogd als  
uw ongemak eerder terugkeert. Bespreek dit met uw verpleegkundige of arts.

Door de buik zo veel mogelijk vrij te houden van vocht, verminderd u de kans op ongemak.

Op deze manier kan worden voorkomen dat het vocht zich weer opbouwt. 

4. Wat als ik nog steeds ongemak voel nadat ik gedraineerd heb?
U mag niet meer dan 2 liter vocht per dag draineren. Dit komt overeen met 1 zak van 2000 ml  
of 2 potten van 1000 ml. Als u na het draineren nog steeds ongemak ervaart, neem dan contact  
op met uw arts.

5. Wat moet ik doen als ik pijn ervaar tijdens het draineren?
Tijdens de drainageprocedure kan het vrij normaal zijn om wat ongemak te voelen. Als u na de 
procedure voortdurend hevige pijn hebt, neem dan contact op met uw verpleegkundige of arts.

6. Wat betekent het als het volume van mijn drainage minder is of als er 
geen vocht wordt afgevoerd?

• Als u de vorige keer normaal hebt gedraineerd maar het vocht loopt ineens niet meer af, dan kan 
het zijn dat de doorgang geblokkeerd is. Vervang de zak en herhaal de drainageprocedure.

• Als u de vorige keer normaal gedraineerd heeft en er is nu helemaal geen afloop, kan het zijn dat 
uw katheter is geblokkeerd. Neem contact op met uw arts zodat de katheter gecontroleerd kan 
worden.

Veel gestelde Vragen
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7. Wat moet ik doen als het drainagevocht van kleur verandert?
Noteer dit in het drainagedagboek achterin dit boekje. Elke verandering van kleur moet worden 
gemeld aan uw verpleegkundige of arts.

8. Kan ik douchen met een katheter op zijn plaats?
Ja, als het zelfklevende verband uit het procedurepakket goed en stevig op uw huid is bevestigd.

Het zelfklevende verband is ontworpen om het vocht buiten te houden. Zorg ervoor dat het verband 
volledig en stevig is bevestigd en dat de gaasjes er allemaal onder zitten. 

Als het gaas nat wordt tijdens het douchen, moet u het verband onmiddellijk verwijderen, het gebied 
schoonmaken en drogen en een nieuw verband aanbrengen zoals beschreven staat in dit boekje.

9. Wat gebeurt er als de IPC katheter valt of eruit wordt getrokken?  
De manchet en de hechtingen houden de katheter op de juiste plaats. In het zeer onwaarschijnlijke 
geval dat de katheter eruit valt of wordt getrokken, bedek de wond dan met een steriel verband en 
zoek onmiddellijk medische hulp.

10.  Wat moet ik doen als het ventiel van de katheter loslaat?
Neem de kleine blauwe schuifklem uit het procedurepakket en schuif deze over de katheter.  
Duw de katheter vervolgens in het smallere gedeelte van de klem.

Als u dit doet, wordt de katheter afgesloten en wordt voorkomen dat er vocht ontsnapt. Neem 
onmiddellijk contact op met de betreffende ziekenhuisafdeling of arts.
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